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231516

所校准顼目合格

证书编号 :

Ccltiicatc No

委 托 单 位

CⅡent

委 托 地 址

Address

器 具 名 称
DesCrlption

制 造 厂 家
Manufactory

型 号 /规 格
Type° r sIze

器 具 编 号
Number ofsample

校 准 结 果

CaⅡ bration Conclusion

批 准 人 :

Authorized by

核 验 员 :

Checked by

校 准 员 :

CaⅡ brated by

耋娥揖
燕豳嘁
奢 者

D遵鹭罂2023J∶10s虑th

D哎cJ嚅滠蓉⒛23岛 05涓曲
D菠c茁薷嘬器⒛23岛 06虑吼01
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地    址:    福建省福州市仓山区仓山科技园1区02号1#楼101窒

ADD: Room101,Building1#,No02,Distict1,Cangshan sciellce and Techno1o￡ γ Park,cangshan distrIct,Fuzhou oty,

I`ian provincc

宙阝  编(Post Code)∶   350026

目艮 务 电 话σeO∶   o591-88030652

巾雩 蛋氯(Fax)∶   o591-83591276

网址N屺 bl∶  www犭 a犭 1.com

、
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证书编号 :EE202336J〖 【

曩∷蕊黪遛鹦寞
校 准 说 明
DIRECΠONS OF CAuBRATION

1、 本实验室出具的数据均可溯源至国家计量基 (标 )准和国际单位制 (SI)。

A11data issucd by this Iaboratory are traccable to nationaI primary standards and International system of Units(s1)

2、 证书未经本机构书面授权,不得部分复制此证书。
The certi竹 cates can not be partly copied without approvaI ofthe institute~

3、 本次校准结果只对此被测样品有效。
The re$uIts are onIy respon$ibIe for the caⅡ brated items

4、 本次校准所使用的主要测量仪器
§狂ain tIleasureⅢ ent§ t△ndards used in this cnⅡ bra刂 on

5、 校准地点及环境条件
Loca∮oⅡ aⅡd eⅡ、iroⅡ me△ tal coⅡdiⅠ on for the caⅡ bra∮°u

名称&编号

Namc and No.

型 号 /规 格

T冲 C Or sizC

不确定度 /准确度等级/最大允

许 误差

Unccrtalnty,Accuracy or

Maxil【 luln perlnissible c汀 0r

溯源单位&证书编号

CaItbmuon Agcncy and

Certiflcate No.

有效期至

Vzalid mti1

噪音计校准器 ND9B +0,5dB /8010739286 2023-06-08

地点:  本公司实验室

温皮 :    22.7  
℃

TemI,erailre

相对湿皮 :   56 %
RclatⅣc Hulmldi饣 t】f:1      /

6、 本次校准所依据的技术文件 (代号、名称)

Reference documeⅡ ts for the caIibntⅠoⅡ tcode、 Ⅱamc,

照JJG188-2017《 声级计检定规程》

7、 敬告:

sugges住 o⒒ s

D本测量设备修理后,请立即进行校准。

”在使用过程中,如对被校准测量设备的计量特性产生怀疑,请重新校准。
RecaⅡ brate the iⅡ strument、 Vhcn amy§ uspicion about its performance arises.

8、 备注tc【,mlnents》   /
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斐芷计爨捡翻藕∷限公罨
扳登飘 钾碌∷衤窘碎邋谗备V^毋绋∷宵啻惫丁 搬 :戈 甯食

证书编号 :EE20233694036

校 准 结 果

1、 外观以及一般性检查 :

Result ofCalbration

正常

h Ⅴiew of Extemal And Gencrality Check∶ NoI¨a1

2、 示值校准: (单位:  dB  )
Ca1.hdication

本次校准结果的扩展不确定度: E/=0.4dB,七 =2

Thc cxpandcd tIncer汪 蛀nty ofthc B弼 ults of o缸 ibra刂 on∶

1.所校项 目符合JJG188-2017技术要求

Thc cal仍ratcd prqcG· t mccts伍e tcchnLal rcq讧 rcmcnts ofJJGI88-2017

2.为确保校准结果的可信度,通常情况下建议再校周期为 12个月。

To enswc the σe山ulity of伍 e ca1此raton resu1锶 ,⒒ 灬gcnσ甜ly recommendcdto hwe a

recahbration peood of12111on伍s.

(以下空 白)

(The below h blank)

Lln1t dB

校准项 目

Calibrauon pr。 iect

标准值

Standard Value

仪器显示值

Instmrncnt D讷 0laV

示值误差

hdicauon err。r

结论

Conclusion

A计杈

94.0 93.7 -0.3 P

114.0 113.6 -0.4 P

C计权

94.0 93.4 -0.6 P
〓

114.0 113.3 -0.7 飙嬲o
校准结果的扩展不确定度: E/=0.4dB,七 =2

【pandcd tIncert缸 nty ofthc rcsults of o缸 ibr口匚on∶

乏项 目符合JJG188-2017技术要求

囊 :
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