
饕 《Ξ

^》

妾:如￡N ‖llllllⅧⅢ茁↓刂l搭甘‖|Ⅲ册

安正计量检测有限公司
ANZHENG METROLOGY AND TEST CO.,LTD.

交 准 讧 书
CaⅡbration  CerJⅡcate

EE20233694022

湖北仪天成电力设各有限公司

武汉市东湖高新区光谷大道303号 光谷
·
芯中心卜05栋 文凤楼卜4层 01

手持式苴流电阻测试仪

湖北仪天成电力设备有限公司

YTC316-10(S)

231502

所校准项目合格

证书编号 :

Ccl△ 1flcatc No

委 托 单 位

Cjient

委 托 地 址

Address

器 具 名 称
Descrlpti° n

制 造 厂 家
Manufactory

型 号 /规 格
Type。 r sIze

器 具 编 号
Number ofsampIe

校 准 结 果

Ca"bration ConcIusion

批 准 人 :

Authorized by

核 验 员 :

Checked by

校 准 员 :

CaⅡ brated by

耋硐褥

燕函嘁
奢 祷

虞贤罂⒛刀岛 Os磊
h

Date o扌卺扌亳!予;号 2023  亻:;  05 ￡̌l血
D独。∫暑了】∶li:2023岛 OG蟊 o1

日

叻
日

叻
日

叻

地    址:    福建省福州市仓山区仓山科技园1区02号1#楼101室

ADD: Room101,Blllld讪 g1#,No02,Dis打 iCt l,。 angsllm socncc and Tcchnology Park,,callgshan distl巛 兑,Fuzllou o⒒ y,

FLlJian p】 oszlncc

由阝  簖奄(POst Code)∶   350026

服 务 电 话 lTel)∶   0591¨88030652

传 真(Fax)∶  0591-83591276

网址(Webl∶  www勹 a犭丨.∞m

潞庙彰
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证书编号 :EE20233694

校 准 说 明
DIRECTIONS OF CALIBRATI○ N

1、 本实验室出具的数据均可溯源至国家计量基 (标 )准和国际单位制 (SI)。

Al【 data issucd by this Iaboratoly are traCcabIe to national primary$tandards and lnternationa|system of Units(sl)

2、 证书未经本机构书面授权,不得部分复制此证书。
The certiflcates can not be partly copied without approvaI of the institute,

3、 本次校准结果只对此被测样品有效。

The results are onIy responsibIe for the ca"brated items

在、本次校准所使用的主要测量仪器
Main mcasurcmcnt standards uscd in this caIibratioⅡ

6、 本次校准所依据的技术文件 (代号、名称)

Reference documents for ule caI∶ bratiom(code、 name,

参照JJG83⒎2003《苴流低电阻表检定规程》

7、 敬告:

sⅡggesdoⅡ s

D本测量设备修理后,请立即进行校准。

zJ在使用过程中,如对被校准测量设备的计量特性产生怀疑,请重新校准。
RecaⅡ brate the iⅡ strument when al,y sVsPicjon about its pcrformance arises.

8、 备注(comen卧   /

名称&编号

Narllc and l`o

型 号 /规 格

Type or sizc

不确定度 /氵住确度等级/最 人允

许 误羊

1Jncclt.△ in~^Accuracy or

~【 aximum permissiblc cⅡ o

溯源单位&证书编号

Calibration Agcncy alld

CcrtifIcate No

有效期至
、厂a1id until

直流标准电阻器 BZ3 0.0艾级
深圳市讨量质量捡测研宄院

/223208036
2023-08-30

多功能校验仪 ⅤC2碴+ 0.02%
安正讠丨量检测有限公司

/C202302500O3
2021-02-20

5、 校准地点及环境条件
Locatio⒒ aⅡ d env∶ronmental con山 tioⅡ  for the cal曲 ra】 oⅡ

本公司电学室点
c
a
t
ˉ

地

h
温度 :    22.5  

℃
Tcmpcraturc

相对湿度 :   52 %
Rda“vc Humidi~ t蚤f三

j/
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校 准 结 果
Rcsu⒒ ofCalibration

1、 外观以及一般性检查:    符合要求

In vicw of Extcm铋 a:ld Gcncralj” dlcck∶    Pass

电阻的校准 (c猁 lbl a“ 。n ofRcsismncc)∶

标准值 示值 误  差 不确定度σd 结论

Rc佰Kncc Indication Error Unccrtain” Condusion

(mΩ
) (mΩ ) (rr刂f2) (%) (P″

)

10 ο
'

ο
' -0,02 005 P

100 99.99 -0.01 0.05 P

(Ω ) (Ω ) (Ω ) (%) (P/F)

l 1,000 0000 0
彡

n
υ

n
υ P

10 9.999 -0.001 002 P

I00 9999 -0.0I 0.02 P

(kΩ ) (kΩ
)

(kΩ
) (%) (P/F)

l 0.9998 -0.0002 0,02 P

备注 (№tes):

1.本报告中的扩展不确定度是由标准不确定度乘以包含概率约为95%时 的包含囚子″。

Thc cxpandcd unccrtain9is givCn in the rcp° rt by thc standard uBcertainty mu1tiplicd by thc probabⅡ ity ofabout95oQ

vxllcn thc Ⅰhctor乃

2校 准 结 论 :所校项日符合JJG837-2003技术要求

Cal ConcIusion∶ Tbc calibrau。 n prc,lcct is∞ nform with thc tcc11nicaI Kquircmc1,ts ofJJG83⒎ 2003

3,为 确保校准结果 的可信度 ,通常情况下建议再校周期为 12个月 。

TO cnsurc thc crcdibⅡ ity ofthc cahbration rcsults.it is gcncra1ly rcconvη cndcd to haⅤ e a

rccalibration pcriod Of12months.

(以 下空白)
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