
安正计量检测有限公司
ANZHENG卜ΙETROLOGY AND TEsT Co。 ,LTD.

校 准 证 书
CaⅡbraⅡ oⅡ  CertiⅡ cate

委 托 单 位

CⅡent

委 托 地 址

Address

器 具 名 称
Description

制 造 厂 家

型 号 /规 格
Type or sIze

器 具 编 号
Number of sampIe

校 准 结 果

Ca"bration Conclusion

证书编号:

CcttlⅡcate No

箫姆 鞔- 黠 唧噬婴Ⅲ槲

EE20233694047

湖北仪天成电力设备有限公司

武汉市东湖高新区光谷大道303号光谷
·
芯中心⒈05栋文凤楼 1-疫层01

接地电阻测试仪

湖北仪天成电力设备有限公司

YTC3000

231527

所校准项 目合格

批 准 人 :

Authorized by

核 验 员 :

Checked by

校 准 员 :

CaⅡ brated by

耋硐揖
默豳贼
銮 祷

滤鬻霉20,3岛 Osˇ￡]由
Datc o∶号;辱甘予i祟 2023  亻:廴  05 涓th

Datc o苫昆吾Ⅰ∶豪袋 2023  J霪:  06 滠伍 
°1

日

泖
日

叻
日

叻

地    址:    福建省福州市仓山区仓山科技园1区 02号1#楼101室

ADD: Room101,BuiId【 ng1#,No02,Dis勹 吐吐 1,Cang忠hatl scicncc and Tcchno1ogy Park,cangshan distict,Fuzhou oγ
,

Ft【Jian pro讧 汛c

由阝  编 (p。 st Code)∶   350026

居艮 务 电 话σeO∶   o591ˉ 88030652

尔筝 真(Fax)∶   o591-83591276

网址N屺 bl∶ -.勺 a犭 1.c°m

铘 磅

校准专用章
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曩搬黪∷髁 爨
证书编号 :EE2023369404、

校 准 说 明
DIREC丁IONs⊙F CAuBRATIoN

1、 本实验室出具的数据均可溯源至国家计量基 (标 )准和国际单位制 (sI)。

AI1data issucd by thi$laboratory are traccabIe to nationaI primary standards and International system of Units(s1)

2、 证书未经本机构书面授权,不得部分复制此证书。
The certiicates can n° t be partIy copied with° ut approvaI ofthe;n5titute

3、 本次校准结果只对此被测样品有效。
The re$uIts are onIy responsibIe for the calibrated items.

4、 本次校谁所使用的主要测量仪器
△ΙaⅠⅡ:neasurement standards Ⅱsed iu thjs CnⅡ bra饭oⅡ

6、 本次校准所依据的技术文件 (代号、名称)

RefereⅡ ce documeⅡ t§ for t△ e ca1ibra伍ou(code、  name)

984-20∝ 《接地导通电阻测试仪检定规程》

7、 敬告 :

sⅡ ggesto⒒ s

D本测量设备修理后,请立即进行校准。

纷在使用过程中,如对被校准测量设备的计量特挂产生怀疑,请重新校准。
Reca△ brate the iⅡ strument when aⅡy$usp】 cion about】ts perFormEtIIce adses.

8、 备注(comnle耐s》   /

名称&编号

Nanlc and No
嵫
·幽

/
∝蝌

驷

不确定度/准确度等级/最大允

许误差
Uncertah0,Acculacy or

Maximum pcrlnissib1cα 扌or

溯源单位&证书编号

C破ibratIOn Agcncy and

Cgrt】伍c·ate No

有效期至

Valid unt11

接地电阻表检定装置 JDB~2 0.∞级
深圳市计量质量检测研究院

/2233045s9
2023-08-29

数字多用表 34401A

DCⅤ : ±0.0015%; ACⅤ :

+0.06%; R:  (0.010+0 004)
′
 (0.800+0,010〉 ; DC1:

±0.01%;ACI: ±0.1%;f:
+0,01%

安正计量检测有限公司
/C20222168880

2023-10-29

5、 校准地点及环境条件
Locafon and e¤叼ronmentaI co】 曲σon foF曲 e Calibraεon

辄h委舫蜴
温皮 :

Temocratwc
22.6   °C 相对湿皮 :   53 %

Rc【ativc Hum1ditv 强       /
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骢躞 ∷婴
证书编夸 :EE20233694047

1、 外观及各部分相互作用:     正常

Appcarance and mterrct:uf冫tion:    Pass

2、 电阻示值校准/Rc蕊吼anoc ca1it朊tion∶

量程

Range

⒅)

30

标准电阻

Std rcsistancc

(Ω)

5

15

29

50

150

290

500

1500

2900 翌

1.测量结果扩展不确定度

rExpandcd啦⒃钿蛇” fthe1ncaslIrc1nent resd话 )

1.1电 阻tResi“ ancc)1⒑% C=2)
2.所校准项目符合JJG9gz眨0弭技术要求。

The ca1正Ⅱated project1nects the tcch吐 ca1rcquremen饴 ofJJG984习 004.

3.为确保校准结果的可信度,通常情况下建议再校周期为12个月。

To enswc the credulity of蚀 e Gali拼 a饪Qn resdts,it诒 generally reco1mncndcd

to have a reca1ibr批 on peⅡod of121Ⅱon伍 s,

(以下空白)

(ThC bCnow k blamk,

校 准 结 果
Result ofCal而 盹uon

仪表示值

碱 cation Value

⑩)

4.97

14.95∷

28.96

49.8

149,7

289.5 ∷

∷∷  499

∷∷1497

∷∷289θ ∷

误 差

E【or

⑼
0̄.03

0̄.05

七.04

-0.2

0̄.3

0̄.5

=】

△3

亠I0

允许误差

△tPE

⒅)

±θ.15

士0.35

±0,63

± 1.3

±3,3

± 6.1

±13

±33

±61

娄攵胡昌歹t/Data page 第 3页 共 3页 Page3of3


